CALIBRADOR INTER-OCLUSAL o€

Instrucciones de Uso Pag.1de2

El calibrador nunca se debe utilizar para que el paciente
ocluya o muerda, como se haria con un papel de articular
yaque esto lodescalibra.
1. Seleccione el Biomaterial con el que rehabilitara el
diente a tratar. 2. Compruebe el espacio Inter-Oclusal que
requiere ese material para poder lograr una restauracion
resistente y estética. 3. Seleccione el calibrador adecuado
para ese Biomaterial. 4. Inicie la preparacion del diente
empezando por la superficie Inter-Oclusal, es decir en la
superficie que entrara en contacto con el antagonista, ya
sea esta superficie, oclusal, palatina o vestibular. Siga la
angulacion de las cuspides para no tallar el diente mas de
lo necesario y respetar de esta forma de los cuernos o
prolongaciones pulpares. La flexibilidad de los
calibradores nos permite seguir las formas naturales de
los dientes, con lo cual podemos dejar espesores
homogéneos en el diente preparado. 5. Con el paciente en
maxima oclusion, vaya probando poco a poco hasta que el
calibrador penetre suavemente en el espacio creado para
el Biomaterial.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL o€

Instrucciones de Uso Pag.2de2

Si se trata de una superficie oclusal, inicie la preparacion
en la superficie ocluso-vestibular, vaya probando poco a
poco hasta llegar al tercio medio oclusal, donde
encontrara la base de las cuspides palatinas o linguales.
6. Verifique que el calibrador penetre tantode VaP o L, asi
como en todo el espacio preparado de M a D. 7. Inicie la
preparacién de la superficie vestibular, la cual debe ser
calibrada utilizando el mismo calibrador utilizado para
inter-oclusal. Para ello utilice matrices o indices de silicona
seccionados en tres partes, incisal, medio y gingival, para
ir verificando el espacio hasta que el calibrador penetre
totalmente entre el indice y el diente. 8. Inicie las
preparacion de las superficies proximales utilizando un
calibrador inmediatamente anterior al utilizado para
inter-oclusal, es decir, que si preparé un diente para metal-
porcelana, con un calibrador de 1.6 mm en inter-oclusal y
en vestibular, debera calibrar con el de 1.25 mm las
superficies M, D, P, o L, lo cual es suficiente para lograr un
resultado estéticoy resistente a lavez.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL &2

Callibra el espacio requerido para:

- Superficie vestibular e interproximal
de carillas lumineers, ceramicas.

Esterilizar CEnsricas 2Rcowo
antes de usar.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL €%

0.5 mm

Calibra el espacio requerido para:

- Superficie palatina de Carillas Lumineers
en Porcelana Feldespatica o en Disilicato de
Litio (E.max HT), en técnica CAD CAM o
convencional.

- Superficies V, P, L, My D de Coronas
Metélicas.

- Cuspides no funcionales de Coronas
Metalicas.

DISILICATO DE LITIO

) ARGEN"

Esterilizar CERAMICA Y ZREOND
antes de usar.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL €%

1.0 mm

Calibra el espacio requerido para:

- Cuspides funcionales de Coronas
e Incrustaciones Metalicas.

- Superficies V, P, L, My D de Coronas
en Disilicato de Litio (E.max HT).
en dientes no pigmentados.

ARGEN"
Esterilizar DsuCATODELTO Of"“
antes de usar.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL <%

1.25 mm

Calibra el espacio requerido para:

- Espacio oclusal para la Porcelana en
Coronas Metal Porcelana o en Zirconio.

- Superficies V, P, L, M y D de Coronas
en Metal Porcelana y en Inceram Aldmina.

- Superficies V, P, L, My D de Coronas en
Disilicato de Litio (E.max MT) en dientes
ligeramente pigmentados.

- Calibrar con la cofia en boca.

Esterilizar
antes de usar.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL €%

1.6 mm

Calibra el espacio requerido para:

- Superficie oclusal de Coronas en:
Metal Porcelana, Inceram Aldmina y
Disilicato de Litio (E.max).

- Superficies V, P, L, My D de Coronas
en Zirconio y en Disilicato de Litio (E.max LT)
en dientes medianamente pigmentados.
Solicitar al técnico calibrar la cofia Metalica
a0.35 mmy a 0.75 en E.max, y el excedente

para la porcelana.
)ARGEN"

Esterilizar & e
antes de usar.
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CALIBRADOR INTER-OCLUSAL €%

2.0 mm

Calibra el espacio requerido para:

- Superficie oclusal de Coronas
en Zirconio.

Solicitar al técnico calibrar la cofia a
0.75 mm y el excedente para la Porcelana.

- Calibrar con la cofia en boca.

Esterilizar b chonsein
antes de usar.
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